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FRASCO PARA ASPIRACAO ROMED

Frascos 500 ML, 3 Litros ou 5 Litros

*Consulte outros modelos

*Atencao

*Antes de instalar, leia atentamente as instrucdes contidas no manual.

*Certifique-se que a pessoa responsavel para instalar e utilizar o produto, estejo devidoamente treinada,

*Este produto pode sofrer alteragdes, sem prévio aviso ao usudrio.

*Produto NAO ESTERIL.

A - Descrigdo

Os Frascos para Aspiracdo Romed foram desenvolvidos para uso em eguipamentos de aspira¢do, realizando a coleta de secrecdo durante
o procedimento médico-haspitalar.

B - Precaucdes e Notas

O produto deve ser utilizado unicomente na finalidade para qual é indicado.

*Siga estritamente as instrugdes de uso.

*Certifique-se do integridade fisica do frasco de vidro.

‘Certifigue-se se o encaixe esta em perfeito estado, bem como utiizacdo da béia.

*Munca use dleo, graxa, hidrocarboneto ou deixe matericis orgdnicos similares em contato com que utilizam oxigénio ndo podemn ser
lubrificados.

*Mantenha os frascos em bom estado de conservagao.

*Utilize este produto somente em perfeitas condictes. Qualguer anormalidade contate imediatomente a Assisténcia Técnica Romed.
*Manuseie o produto cuidadosamente. Ndo o deixe cair ou bater.

*Antes de utilizar, verfique se o produto ndo possul imperfeicées ou falhas de fabricacdo.

*Leio com atengao este Manual de Operacdo do Aspirador de Secregdo onde o frasco pora Aspiragdo Romed serd instalado, para utilizar
cometamente o produto e tirar o maximo proveito dos recursos relotados. Em caso de dividas procure suporte técnico da Romed Inddstria,

C - Procedimento de Uso

- Devem ser lidos e entendidos antes do uso do produto:

1.Antes de colocar os frascos no Aspirador de Secregdo, cerfifique-se:

a) de que estd limpo adeguadomente;

b) do estado de conservacao;

¢) da isengdo total de graxas e dleos; (Precaugoes)

2. Colocar os frascos necessdros para o procedimento clinico devidamente limpos.

3.nstalar o Aspirador de Secrecdo em local adeguado e acessivel para facilitar a visualizagdo e posterior remocéo das secregdes, quando
no enchimento dos frascos de aspiracdo.

4 Esquema de montagem da tampa do Frasco de Aspiracdo (500 mi). Frasco de 3 ou § Litros

Aspirador
de Rede

Frasco de g
S00 mi
Nota:

1.Fig.01 —Para Frasco de Aspirag@o de 500 ml, deve ser montado rosqueando na tampa do aspirador de rede.

2.Fig.02 - Para Frasco de Aspiragdo de 3 ou § litros, devem ser montados encaixando o tampa que faz parte do equipamento de
Aspiragao sobre o Frasco de Aspiragdo,
3.0 uso de material ndo especificado é de inteira responsabilidade do usudrio.
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D - Procedimento de Llimpeza e Desinfecgdo / Esterilizagdo

Limpeza
Separe as partes e execute d limpeza em dgua comrente e sabdo neutfro removendo qualguer residuo existente.
- Desinfecgdo / Esterilizagdo

Acido Peracético - Prepare a solugdo de Acido Peracético & 1% p/ desinfecgdo de alto nivel de acordo com as instrugdes do
fabricante, mantenha totalmente imersa na solugdo por um pericdo de 15 min. ufilizande luvas, enxdgue em aGgua estérnl e deixe secar
em temperatura ombiente ou secadora por termpo maximo de 15 min., monte o produto e preserve-o de modo a manté-lo protegido
contfra contaminagdo até a sua ulilizagao;

Nota: Para desinfeccdo de baixo nivel de risco, utilize Acido Peracético 4 0,5% por um periodo de 10 min, e siga as sequéncias acima
descritas: ou Alcool 70% - Mantenha totalmenite imerso em dlcool 70% de acordo ¢/ orientacées do fabricante e deixe secar em
temperatura ambiente ou secadora por tempo maximao 15 min., monte o produto & preserve-o de modo a manté-lo protegido contra
contaminagao até a sua utiizagdo; ou dxido de Efileno {C2H40) — Obedecer aos parmetros de temperatura de 540C (1300F), e seguir
as instrucdes fornecidas pelo fabricante do equipamento de esterilizacdo para determinar as temperaturas e os periodos de aeracdo.

Atengdo

Apds a esterlizacdo em Oxido de Efileno, aguarde de 24 a 48 horas antes de utilizar o material, para permitir o aeracdo e saida dos
residuos de gas.

Nota:O frasco de vidro € a bdia NAQ RESISTEM a temperatura acima de 600C.

Alencao
Somente os frascos de policarbonato/palipropilenc podem passar pelo processo de autoclave, o dispositive de seguranga (Boia) e
tampa do frasco polipropileno (PP} NAO RESISTE a esterilizagdo por autoclave.

Siga as instrugdes dos fabricantes de autoclave no que se refere & temperatura, pressao e tempo.
*Limpar;

*Embalar o produto esteriizado individualmente;

*As pegas devem permanecer dentro da cdmara durante 15 min. a 1210C;

*Mao colocar as pegas sem embalagens adeqguadas dentro da camara;

*Nao encostar as pegas na parede da camara;

*Nao colocar pegas em cima das outras.

F = Cerlificado de Garantia

Este produto estd garantido contra defeitos de fabricagdo por um periodo de 90 dias, comprovada através da nota fiscal de venda.

A utilizacdo deste produto com pegas de reposicdo ou acessorios ndo orginais; a manutengdo realizada por pessoas ndo autorizadas ou
ainda o armazenamento inadequado e operagdo em desacordo com os procedimentos contidos neste manual, tornam sem efeito esta
garantia e isenta o fabricante de qualguer responsabiidode, no caso de acidentes pessoais e/ ou prejuizos d instituigdo.

Registro do Produto no Ministéric da Salide:

Nome técnico: Frasco coletor

Nome comercial: Frasco para Aspirac@o

Registro na ANVISA/M.5. Vide etigueta de rotulagem,
Responsavel Técnico: Vide efiqueta de rotulogem

Fabricante/Distribuidor:

ROMED Industria e Comércio de Equipamentos Médicos Lida
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Tel:(11) 3718-1000

Site: www.romed.com.br

e-mail: romed@romed.com.br
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