YN Y WY WY
l?ﬂll’lzlb

Aspiradores venturi com frasco vidro

ATENCAO:

Para o total aproveitamento e conservacao de seu Aspirador, leia cuidadosamente as instrugoes conti-
das neste manual.

E qualquer duvida contate a Assisténcia Técnica da Romed.

APRESENTACAO

Os Aspiradores Romed foram concebidos e fabricados sob conceitos internacionais de qualidade e tec-
nologia. que aliado aos materiais termoplasticos de alta resisténcia proporcionam um funcionamento
excelente e uma vida util muito maior.

Os aspiradores estao disponiveis para redes ou reguladores de cilindro de oxigénio ou ar comprimido.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

Os Aspiradores funcionam a partir de um sistema venturi, que devido a passagem do gas com muita
pressao/velocidade criam vacuo o sugam o ar do ambiente.

DESCRIGAO PARA PEDIDO

RO5009 ASPIRADOR REDE Oz C/ FRASCO ViDRO
RO5011 ASPIRADOR REDE VACUOM C/ FRASCO VIDRO
RO5010 ASPIRADOR REDE AR C/ FRASCO wcm
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CARACTERISTICAS DO PRODUTO

Corpo: Confeccionado com enxerto em latao (limpo e isento de graxas/oleos quimicamente) e
injetado posteriormente com termoplastico (polipropileno) de alta resisténcia em cor normatizada pela
ABNT para cada gas.

Sistema de Agulha:

Confeccionado em latao, parte externa polida e cromada e parte interna com tratamento quimico de
limpeza. Sistema de Agulha flutuante. Volante: Confeccionado com enxerto interno em latao que sofreu
tratamento quimico de limpeza e injetado posteriormente com termoplastico (polipropileno) de alta
resisténcia nas cores padrao de cada gas segundo normas da ABNT.

Frasco: Confeccionado em vidro. Indicacao de niveis minimo e maximo.
Conexao de Saida: BConfeccionada em polipropileno junto com a tampa., para conexao de tubo para
aspiracao.

Conexao de Entrada: Niple confeccionado em latao polido e cromado. e padronizacao de gas conforme
normas ABNT. Porca confeccionada com enxerto metalico que sofreu tratamento quimico de limpeza e
injetado posteriormente com termoplastico (polipropileno) de alta resisténcia nas cores padronizadas
segundo normas da ABNT para cada gas.

Sistema Venturi: Confeccionado em latao (limpo e isento de graxas/oleos quimicamente)
Baixissimo nivel de ruido.

ESPECIFICACOES TECNICAS Pressao de entrada / saida = pressao da rede Capacidade: 500 ml Press&o
de Entrada: Rede ou Regulador de Cilindro + 3,5 Kgf/cm2
Sistema Venturi: Calibrado * 15 pol/Hg Exatidao: Leitura em Manovacuémetro + 5%

PRECAUCOES

Nao tente operar o aspirador sem prévio conhecimento ou supervisao adequada.

O aspirador so6 podera ser utilizado se acoplado a um posto medicinal ou regulador de cilindro; desde
que possuam conectores normatizados pela ABNT.

Nao utilize o aspirador se constatado vazamento. Para verificar, use um pincel embebido em solucao de
agua e sabao neutro (espuma).
Se for constatado vazamento contate a Assisténcia Técnica Romed.

Certifique-se de que o gas a ser utilizado no posto medicinal ou regulador de cilindro € o mesmo
indicado no aspirador. O aspirador com a tampa, volante e conector de entrada na cor verde so pode ser
utilizado em oxigénio e o aspirador com tampa, volante e conector de entrada amarelo s6 pode ser
utilizado com ar comprimido.

Nao fume na area onde o equipamento é utilizado.

Nunca use oleo, graxa, hidrocarboneto ou deixe materiais organicos similares em contato com oxigénio,
sob risco de explosao. Os equipamentos que usam oxigénio nao podem ser lubrificados.

Mantenha o aspirador limpo e em bom estado de conservacao.

Em caso de utilizagao que ofereca risco de contaminacao proceda a limpeza e desinfeccao e/ou esteril-
izacao antes de reutiliza-lo.

Nao tente fazer qualquer reparo no aspirador. A manutencao deste equipamento so6 deve ser feita por
pessoas devidamente treinadas e autorizadas, e com pecas originais.

So utilize este equipamento em perfeitas condicoes. Qualquer anormalidade contate imediatamente o
servico de Assisténcia Técnica Romed.

Nao utilize este equipamento para qualquer outra atividade que nao e indicada pela Romed.

A nao observancia destas precaucdes sera considerada mau uso do equipamento.
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INSTRUCOES DE USO 1)
Antes de conectar o aspirador em um posto medicinal ou regulador de cilindro, certifique-se:

a) de que esta limpo adequadamente;

b) de que o gas a ser utilizado € o mesmo indicado no aspirador;

c) da auséncia de graxas, oleos ou substancias organicas incompativeis com oxigénio e opera com maos
limpas.

d) da desobstrucao plena dos conectores de entrada e saida.

e) de que o volante do aspirador esta travado, isto e totalmente girado em sentido horario.

2) Conecte entao a conexao de entrada do aspirador em um posto medicinal ou regulador de cilindro,
certificando-se de que esta firmemente posicionado.

3) Conecte na conexao de saida uma das extremidades do tubo de aspiragao e a outra extremidade no
frasco coletor. O frasco coletor deve estar conectado a sonda do paciente.

4) Gire o volante do aspirador no sentido anti-horario, verificando como esta sendo a succao da secrecao
ou do elemento aspirado.

5) Verifique sempre o volume de material aspirado para que o0 mesmo nao exceda o nivel maximo do
copo.

6) Quando nao se fizer mais necessaria a utilizacao do aspirador ou o uso tenha de ser interrompido por
ter atingido o nivel maximo, gire o volante no sentido horario. Deste modo o processo de aspiragao € in-
terrompido.

7) Para remogao do material coletado, desatarraxe o copo da tampa do aspirador. Descarte o material
coletado em local apropriado, que nao gere riscos de contaminacao ou infeccao a outras pessoas. 8)
Para uma nova utilizacao limpe adequadamente o copo, caso se faca necessario esterilize-o, lembrando
que o copo nao suporta temperaturas superiores a 75°C.

9) Apos limpeza adequada, atarraxe-o hovamente a tampa e siga os procedimentos citados acima para
uma nova utilizacao.

Declaracao:
A Empresa Romed Industria., declara que todas as partes e pecas e acessorios relacionados neste
manual sao comercializados para USO EXCLUSIVO com o Aspirador Romed.

AVISO: A manutencao deste equipamento sé podera ser executada pela Romed ou por pessoal
devidamente autorizado e indicado pela mesma.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

Os Aspiradores sao embalados individualmente em caixa de papelao.

Dentro de cada embalagem estao inseridos todos os itens descritos na segao “Itens e Pecas” para cada
tipo de aspirador e seu manual.

Na parte externa da embalagem, estara fixada uma etiqueta com o codigo de barras.
Dentro do codigo de barras estao inseridas todas as informacdes do produto final, desde o seu codigo
de comercializacao ate os lotes de pecas aplicadas e datas de entrega. para a sua confeccao.

Na parte externa da embalagem também estara fixado os dados do produto e do fabricante.

Deve ser mantido em sua embalagem até o momento do uso e sob os devidos cuidados da area médica
hospitalar.
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Garantia

A Romed Industria e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda., assegura ao proprietario-consumidor
do aparelho aqui identificado, garantia contra defeitos de fabricacao, desde que constatado por técnico
autorizado pela Romed, pelo prazo de 90 dias, a partir da data de aquisicao pelo primeiro comprador
consumidor, do produto constante na Nota Fiscal de Compra.

A Romed, executara a mao-de-obra e a substituicao de pecals) com defeito(s) de fabricagcao, em uso
normal do aparelho.

Serao gratuitas dentro do periodo de garantia.

A Romed, declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por
acidentes, agentes da natureza (raios, inundacoes, desabamentos, queda, mau uso, etc.),

uso em desacordo com o Manual de Instrucoes, por ter sido ligado a rede elétrica impropria ou sujeita a
flutuacoes excessivas ou ainda no caso de apresentar sinais de violacao, consertado por técnicos nao
autorizados pela A Romed.

A considerar, o consumidor que nao apresentar a Nota Fiscal de Compra do Aparelho, sera tambem
considerada nula sua garantia, bem como se a Nota conter rasuras ou modificacoes em seu teor.

A Romed., obriga-se a prestar os servigos acima referidos.

O proprietario consumidor sera o unico responsavel pelas despesas e riscos de transporte do aparelho
(ida e volta).

Fabricante/Distribuidor:
ROMED Industria e Comércio de Equipamentos Médicos Ltda
Rua Major Vieira, 130 - Jardim Lambreta
CEP 06710-680 - Cotia - S.P.
CNPJ:13.644.713/0001-30 |.E.: 278.116.940.117
Autorizacao de Funcionamento ANVISA N © 8128439
Tel.: (11) 3718-1000
www.romed.com.br
e-mail: romed@romed.com.br
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