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MASCARA SILICONE N° 2 REAN/ANEST/VNI INF C/ GARRA (1)
MASCARA SILICONE N° 3 REAN/ANEST/VNI INF/ADOLESC (2)
MASCARA SILICONE N° 4 REAN/ANEST/VNI ADULTO (3)
MASCARA SILICONE N° 5 REAN/ANEST/VNI ADULTO GDE (4)
MASCARA SILICONE N° 0 REAN/ANEST/VNI PREMATURO (5)
MASCARA SILICONE N° 1 REAN/ANEST/VNI NEONATAL (6)
MASCARA SILICONE N° 5 REAN/ANEST/VNI ADULTO (7)

MASCARA SILICONE N° 3 REAN/ANEST/VNI INF/ADOLESC




Esta Instrucdao de Uso se refere a Mascara de Silicone ROMED e contém
todas as informacdes necessarias para a correta utilizacdao do produto.
A Mascara de Silicone ROMED é fornecida nao estéril, e embalada em
saco plastico hermeticamente fechado. Produto ndo é de uso unico.

OBSERVACAO:

|.Leia atentamente esta Instrucao de Uso antes de utilizar a Mascara
de Silicone;

ll. Apos leitura inicial, mantenha esta Instrucao de Uso sempre em
local acessivel para futuras consultas, e;

lll. Este Produto e seus documentos podem sofrer alteracbes sem
prévio aviso ao usuario.

1. DESCRICAO RESUMIDA E PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

A Mascara de Silicone ROMED é Indicada para uso em ventilacao nao
invasiva em pacientes neonatal, prematuro, infantil, adolescente e
adulto . A finalidade da Mascara de Silicone ROMED é ser utilizada em
primeiros socorros, salas de emergéncias, unidade de terapia intensiva

e ambulancias. A Mascara de Silicone ROMED tem como principio de
funcionamento atuar como um ressuscitador manual com base no
expirar (soprar) do profissional qualificado para o procedimento médico.
O mecanismo de acao da madscara é apenas aumentar a concentracao de
oxigénio na face do paciente, restringindo a entrada de ar atmosférico,
porém ao mesmo tempo reduzindo a entrada de diéxido de carbono.
QOutro principio de funcionamento é atuar como um acessorio para um
ressuscitador cardio-pulmonar ou um ventilador manual, que produz
uma respiracao artificial. J4 o mecanismo de acao da mdascara é o
mesmo conforme citado acima.
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2. COMPOSICAO / DIFERENCAS E SEMELHANCAS ENTRE OS MODELOS

O produto foi projetado a partir de materiais atoxicos, nao tendo relacao
de toxicidade. Particularmente, a semelhanca entre o produto esta na
composicao, visto que, a matéria prima é de silicone autoclavavel e
isento de latex.

3. CONTRA INDICACOES

A Mascara de Silicone ROMED nao é indicada para ser utilizada em
pacientes com laceracdes faciais extensas e trauma facial.

4. ADVERTENCIA

As seguintes adverténcias devem ser observadas antes e durante o uso
da Mascara de Silicone ROMED:

1 - Apos abrir a embalagem é altamente recomendavel que seja realizado
a esterilizacao do produto;

2 - Nao utilize o produto na presenca de 6leo, graxa, hidrocarbonetos e
outros materiais organicos, durante o uso ou durante a limpeza do
mesmo, e;

3 - Nao utilize para limpeza e/ou desinfeccao fenol (>5%), cetonas,
formaldeido, hipoclorito, hidrocarbonetos aromaticos, acidos inorganicos
e compostos quartenarios de amoénia.

5. PRECAUCOES

As seguintes precaucdes devem ser observadas antes e durante

o uso da Mascara de Silicone ROMED:

1 - O produto deve ser manuseado e operado apenas por profissional
qualificado e treinado;

2 - Leia atentamente a Instrucao de Uso antes de fazer uso do produto
pela primeira vez e siga as orientagdes rigorosamente;
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3 - Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservacao;
4 - Para assegurar a integridade, seguranca e qualidade do produto

nao exponha o mesmo a temperaturas elevadas de esterilizacao;

5 - Nao utilize o produto para qualquer outro procedimento médico,

gue nao seja o indicado na Instrucao de Uso do produto;

6 - Em caso de mau funcionamento, duvidas, esclarecimentos,
sugestoes, descartes, suporte técnico e orientacdes sobre a utilizacao

do produto, contate o Servico de Assisténcia Técnica ROMED, e;

7 - A nao observacao destas precaucodes sera considerada como uso
indevido do produto.

6. INSTRUCAO PARA USO
UTILIZACAO EM ADULTOS E CRIANCAS

1 - Para manusear a Mascara de Silicone ROMED durante o procedimento
médico, o Usuario deve colocar luvas de protecao para limpeza das vias
respiratorias do paciente;

2 - Puxe o queixo o maximo possivel para cima, a fim de, manter as vias
aéreas e a cavidade bucal em posicao alinhada. Assim o paciente podera
respirar tranquilamente;

3 - Limpe todas as matérias estranhas visiveis de dentro da boca;

4 - Cubra a boca e o nariz do paciente com a Mascara de Silicone ROMED
e pressione-a com a palma da mao para manté-la perto do rosto do
mesmo. A boca do paciente deve se manter aberta para evitar que a
lingua feche as vias aéreas;

5 - Expire (sopre) devagar pelo bico da Mascara de Silicone ROMED por
duas vezes e observe ascensao e queda do térax do paciente.

Se isso nao acontecer, a cabeca do paciente deve ser reposicionada até
conseguir ventilar o paciente com sucesso;

6 - Se o paciente for um adulto, a expiracao (sopro) deve ser realizada

de 5 em 5 (cinco) segundos. Fagca o mesmo em intervalos de 3 em 3 (trés)
segundos se o paciente for uma criancga, e;

7 - Continue a tentar reanimar o paciente até que ele reaja ou que uma
autoridade médica superior libere, assumindo a responsabilidade.



UTILIZACAO EM BEBES

1 - A Mascara de Silicone ROMED pode ser colocada ao contrario para se
adaptar melhor ao rosto do bebé;

2 - Coloque a parte do nariz da Mascara de Silicone ROMED debaixo do
queixo e providencie o isolamento hermeticamente no rosto do bebé, e;
3 - Expire (sopre) devagar pelo bico da Mascara de 3 em 3 (trés) segundos
e observe ascensao e queda do térax do bebé. Continue a tentar reanimar
0 paciente até que ele reaja ou até que uma autoridade médica superior
o libere, assumindo a responsabilidade.

UTILIZACAO DA MASCARA COMO UM ACESSORIO DA RESSUSCITACAO

1 - A Mascara de Silicone ROMED pode ser utilizada como um acessoério
de um produto médico de identificacao técnica denominada como
Ressuscitador Cardio-Pulmonar ou Ventilador Manual, e;

2 - Neste caso, a instrucao de uso da Mascara de Silicone ROMED depende
do tipo de utilizacao e do produto médico a ser utilizado. Portanto, deve
ser seguida a Instrucao de Uso do respectivo produto médico para o trat
amento do paciente.

7. LIMPEZA E ESTERILIZACAO

1 - A rotina a seguir deve ser realizada nos casos de primeira utilizacao
da Mascara de Silicone ROMED e quando mudar de paciente;

2 - Para limpeza, lave bem a Mascara de Silicone ROMED com agua e
detergente neutro e enxague para remover todos os residuos de
detergente;

3 - Para a esterilizacao por 6xido de etileno deve obedecer aos
parametros de temperatura a 54°C e principalmente seqguir as instrucoes
recomendadas pelo fabricante do equipamento de esterilizacao, para
determinar as temperaturas e os periodos de aeracao indicados.

Apoés a esterilizacdao aguardar de 24 a 48 horas antes de utilizar a Mascara,
para permitir a aeracao e saidas dos residuos de gas, e;
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4 - Para esterilizacao quimica por imersao pode ser utilizada uma
solucao de glutaraldeido 2% (Cidex) por 12 horas. Enxague com

agua destilada e esterilizada, para eliminar as altas concentracdes
das substancias quimicas utilizadas e deixe secar em ambiente limpo.

5 - AUTOCLAVE

As mascaras devem permanecer dentro da camera durante 15
minutos a 121°C ou a 4 minutos a 134°C.

8. MANUSEIO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

1 - A Mascara de Silicone ROMED deve ser manuseada apenas por um
profissional qualificado e treinado.

2 - Antes do uso, a Mascara de Silicone ROMED deve ser armazenada em
local limpo e seco nas condi¢cdes de temperaturas entre - 5°C a 45°C e
umidade relativa inferior a 95%;

3 - Antes do uso, a Mascara de Silicone ROMED deve ser armazenada de
forma a ser protegida da luz direta do sol e da acao de vapores
quimicos, e;

4 - A Mascara de Silicone ROMED deve ser transportada dentro da
embalagem original e nas condicdes de temperaturas entre -5°C a 45°C
e com umidade relativa inferior a 95%.

9. MANUTENCAO DO PRODUTO

A Mascara de Silicone ROMED nao requer manutencao corretiva e
preventiva. Entretanto, o usuario deve sempre proceder com as
especificacdes determinadas nesta Instrucao de Uso para os cuidados
com limpeza, esterilizacao e desinfeccao para garantir a integridade fisica
do produto. Em caso de mau funcionamento, dividas, esclarecimentos,
sugestdes, descarte, suporte técnico e orientagdes sobre a utilizagdo da
Mascara de Silicone ROMED, contate o Servico de Assisténcia Técnica
ROMED.
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10. TERMO DE GARANTIA

A ROMED INDUSTRIA, garante que a Mascara de Silicone ROMED
encontra-se livre de defeitos de material, partes e pecas, assim como

do processo de fabricacao durante o periodo de 90 (noventa) dias a

partir da data de compra constante na Nota Fiscal de venda. Se o produto
apresentar algum problema sob condi¢dées normais de uso a ROMED
INDUSTRIA., procede a substituicdo do produto. A ROMED INDUSTRIA
declara a GARANTIA NULA e sem efeito se a Mascara de Silicone ROMED
sofrer alguns dos seguintes aspectos: — Qualquer dano provocado por
uso em desacordo com a Instrucao de Uso; — Danos causados como
resultado de mau uso, abuso e/ou modificagdes e alteracdes do

produto, e; — Reparos realizados por qualquer empresa ou pessoa que
ndo tenha sido expressamente autorizada pela ROMED INDUSTRIA.
Qualquer produto que seja substituido no prazo vigente da GARANTIA
sera enviado com os custos de transportes pagos pela ROMED INDUSTRIA.
Os custos de envio do Mascara de Silicone ROMED a empresa ROMED
INDUSTRIA sera de responsabilidade do consumidor / cliente.

Esta GARANTIA substitui todas as informacdes expressas ou implicitas,
incluindo qualquer GARANTIA implicita de comercializacao ou adequacao
para um determinado fim.

Servico de Assisténcia Técnica ROMED INDUSTRIA
E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI

RUA MAJOR VIEIRA, 130 - JARDIM LAMBRETA
— COTIA S.P. — Brasil

CEP: 06710-680 CNPJ N.o Telefone:
13.644.713/0001-30 (11) 3718-1000

INSCRICAO ESTADUAL 278.116.940.117

E-mail:
rt@romed.com.br

Registro do produto RMS: 81284390011




