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R04993 NEBULIZADORT P/ CIRCUITO C/ 1 EXTENSAO P/ 02

Fabricado com resina plastica de polipropileno (PP), (PC) e PVC.

+ 0 nebulizador fornece uma entrega facil e rapida da droga do aerossol sem quebrar o ciclo do circuito
ventilatorio durante a ventilacao mecanica.

. Onebulizador entrega a droga do aerossol aos pacientes ventilados sem ter que abrir o circuito
do ventilador.
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APLICACAO CLINICA

Consiste numa forma de tratar afeccoes pulmonares por meio de aerossol de substancias
especiais associadas ao 0 ou ar comprimido com a finalidade de:

- Aliviar processos inflamatorios, congestivos e obstrutivos;

- Umedecer para tratar ou evitar desidratacao das mucosas;

- Fluidificar para facilitar a remogao de secregoes;

- Administrar mucoliticos para obter atenuacao ou resolucao de espasmos;

- Administrar corticoesterdides com acao anti-inflamatoria e anti-exsudativa;
- Administrar agentes anti-espumantes nos casos de edema agudo de pulmao.
- Administrar medicamentos bronco dilatadores

.Produtofornecido NAQ ESTERIL, LIMPO CLINICAMENTE COM
ALCOOL 70% e PRONTO PARA USO.

Atencao!

+ Este produto pode sofrer alteragdes, sem prévio aviso ao usuario;

+Nunca utilize instrumentos pontiagudos durante o manuseio;

+Quando ocorrer quebra, entupimentos ou dano estrutural, substitua o Nebulizador;

+Siga corretamente as instrucoes para limpeza, desinfeccdo e esterilizacdo,

Nota!

+ 0 Nebulizador deve ser manuseado por pessoal qualificado e operado por pessoal treinado.

PROCEDIMENTO DA OPERACAO (Normas Gerais)
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» Sequir os passos de desinfeccao conforme rotina interna da CME:
« Lavar as maos;

» Conferir solucao preparada com prescricao médica;

» Colocar a solucao no copinho com o auxilio da seringa;

+ Posicionar o paciente adequadamente;

+ Conectar na fonte de 0% ou ar comprimido;

» Conectar o intermediario ao copinho inalador e junto a fonte de 02 ou ar comprimido;
» Acionar a valvula de 02 ou ar comprimido entre 3 e 6l/min;

» Observar término de todo o liquido nebulizador;

+ Recolher e dar o destino correto ao material;

« Lavar as maos;

PREPARACAO PARA LIMPEZA

CUIDADO!
+ Depois da primeira utilizacao e apds cada utilizacao em paciente, se necessario,
LIMPE o Nebulizador, e DESINFECTE/ESTERILIZE;
Para realizar a limpeza do Nebulizador, é necessario desconecta-lo do local onde ele estiver sendo
utilizado, por exemplo circuito ventilatdrio. A desconexao é realizada removendo-a do Conector
Intermediario T que esta montado no circuito, puxando-o no sentido contrario do local onde ele
estiver acoplado.
A desmontagem do Nebulizador do local onde estiver sendo utilizado, deve ser realizado
desencaixando uns itens dos outros.

IMPORTANTE!
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+ 0 ato de puxar deve ser realizado segurando o item por partes rigidas. Jamais
puxar os itens segurando-os por partes flexiveis (tubo de plastico, corpo/conectores, etc.).

+ Amontagem do Nebulizador no local onde ele sera utilizado, deve ser realizado encaixando os
itens uns aos outros.

+ A conexao € realizada empurrando/encaixando o bocal T do nebulizador contra os itens aos quais
ele foi, inicialmente, retirado.
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LIMPEZA

CUIDADO!

+Depois da primeira utilizacao e apds cada utilizacao em Circuitos Ventilatdrios, se necessario,
LIMPE o Nebulizador, DESINFECTE/ ESTERILIZE.

A parte externa do Nebulizador deve ser limpa com um pano limpo, macio e

umedecido em solugao germicida apropriada, tomando-se cuidado para que o residuo de produto
de limpeza nao se acumule nas conexdes do produto.

Utilize as instrucdes dos fabricantes de agentes de limpeza, bem como dos fabricantes dos
equipamentos de esterilizacao e/ou desinfeccao, obedecendo as condicoes de aplicacao,
temperatura, duragao do processo, aeracao e outras informagoes técnicas aplicaveis.

Para rotina de limpeza podem ser utilizados:

> Acido Peracético
> Orthophtalaldeido

Alcoois podem ser utilizados para limpeza do Nebulizador,
Apds a limpeza por imersao, faca a secagem com um pano limpo, macio e seco,

DESINFECCAO / ESTERILIZACAO

Acido Peracético

Prepare a solucéo de Acido Peracético a 1% para desinfeccéo de alto nivel de acordo com as
instrucdes do fabricante, mantenha totalmente imersa na solucao por um periodo de 15 minutos
utilizando luvas, enxague em agua estéril e deixe secar em temperatura ambiente ou secadora
por tempo maximo de 15 minutos, monte o produto e preserve-o de modo a manté-lo protegido
contra contaminagao até a sua utilizacao.

Nota!

+ Para desinfeccdo de baixo risco, utilize Acido Peracético & 0,5% por um periodo de
10 minutos e siga as sequéncias acima descritas.
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-
Oxido de Etileno *

R T N Y ®
Utilize uma solugéio germicida apropriada ou Oxido de Etileno (C2H40).

RONEES

A esterilizaao utilizando-se o gas Oxido de Etileno deve obedecer aos parametros
de temperatura a 54°C (130°F),

Ao utilizar Oxido de Etileno, siga as instrucoes fornecidas pelo fabricante do
equipamento de esterilizagao, para determinar as temperaturas e os periodos de
aeracao indicados.

Atencao!

- Afés a esterilizaao em Oxido de etileno, aguarde de 24 a 48 horas antes de
utilizar o material para permitir a aeracao e saida dos residuos de gas.

AUTOCLAVE

0 Nebulizador, nao é composto de partes e pecas para esse fim, ou seja, faz
parte de diversos produtos para saude, que nao devem ser autoclavados.
Atenféo!

+Vlerifique, periodicamente, a limpeza e o perfeito estado de conservagao do
Nebulizador.

Caso seja constatado qualquer fissura, entupimento do injetor, deformacao ou
outra irreqularidade, faca a substituicao por um novo Nebulizador.

MANUTENGAO PREVENTIVA

0 Nebulizador, nao é passivel de manutencao preventiva.
0 Nebulizador deve ser substituido pelo menos uma vez a cada trés meses, e/ou
sempre que necessario, pois desgasta naturalmente com a utilizagao.

CONDIGOES DE ARMAZENAMENTO

Manter em local seco e temperatura ambiente de 15° a 40°C e umidade relativa
de 61% a 95%.

CONDICOES DE TRANSPORTE

Transportar o produto ao abrigo da luz solar, seco e em temperatura ambiente.
Transportar o produto cuidadosamente para evitar danos.
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Acessorios opcionais

’ (ODIGO & DESCRICAO
R04996 COPINHO DO NEBULIZADORT OXIGENIO

ANl And\ RO4113  CONECTORT 22MX22MX22F PC
RO6277 EXTENSAO PARANEBULIZADOREMT P/BICO
@ R04995 EXTENSAO PARANEBULIZADOREMT P/ 02
RO4111  CONECTOR RETO PC 15MX15M

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Romed garante este produto contra defeito de material ou fabricagao por um
periodo de 90 dias a partir da data de venda, comprovada através da Nota Fiscal de venda.
Nao se incluem nesta garantia quaisquer danos causados por:

1. Utilizagao e/ou instalacao inadequada ou em desacordo com os procedimentos
contidos no manual;

2.Viiolacao, ajustes ou manutencao realizados por pessoal nao autorizado;

3. Acidentes ou agentes da natureza.

Os servicos em garantia serao prestados pela Romed ou seu representante
devidamente autorizado. Em caso de diivida, entre em contato com o fabricante.

INSCRICAQ ESTADUAL

RUA MAJOR VIEIRA, 130 278.116.940.117
JARDIM LAMBRETA - COTIA S.P. - Brasil

CEP: 06710-680
CNPJN.°13.644.713/0001-30

Telefone: E-mail:
(11)3718-1000 rt@romed.com.br

AUTORIZA(,'ﬂO DE FUNCIONAMENTO
NUMERO 8.12.843-9

Registro do produto RMS: 81284399002

Fabricante; ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
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